@ Nota

En caso de pieles problematicas insensibles, el aparato se puede usar

también 2 veces a la semana (dejando como minimo 48 horas de pausa

entre ambas aplicaciones).

8.4 Areas de aplicacién

@ Nota

Asegurese de que la zona del rostro tratada esté tensa mientras pasa
el aparato sobre la piel. Lo conseguira estirando la piel hacia abajo o hacia

un lado con la mano que le quede libre.

No utilice nunca el aparato de forma prolongada sobre la misma zona

de la piel.
Frente:

pase el aparato lenta y uniformemente desde el
centro de la frente hacia fuera. Asegurese de no
tratar varias veces ninguna zona.

Sienes:

desplace el aparato hacia fuera en direccién al
nacimiento del cabello. Haga lo mismo en el lado
izquierdo y derecho de la nariz. Mantenga el aparato
a una distancia minima de 1cm de los ojos.

Nariz:

desplace el aparato desde la parte superior del
puente de la nariz por el centro hacia abajo. Haga
lo mismo en el lado izquierdo y derecho de la nariz.

Mejillas:

desplace el aparato hacia fuera a lo largo de las
mejillas.
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Alrededor de la boca:

Coloque el aparato encima del labio superior, en
el centro, y desplacelo hacia la izquierda y hacia la —,
derecha. Desplace el aparato desde el labio inferior '\@/‘
a derecha e izquierda hacia arriba. Tenga cuidado
de no tocar directamente los labios.

2

9. Limpieza y cuidado

¢ No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningun otro liquido.

e Desinfecte los accesorios después de cada aplicacion con un desinfec-
tante de venta en establecimientos comerciales.

e Cambie el filtro después de cada tratamiento.

e Si esta sucio, limpie el aparato con un pafio seco. No use productos
abrasivos.

e Proteja el aparato de golpes, humedad, polvo, sustancias quimicas, fuertes
cambios de temperatura y de la cercania de fuentes de calor (hornos
o radiadores).

10. Piezas de repuesto y de desgaste

Las piezas de repuesto y de desgaste pueden adquirirse a través de la
correspondiente direccion de servicio técnico (indicada en la lista de direc-
ciones de servicios técnicos).

Indique el nimero de pedido correspondiente.

Pieza de repuesto Numero de articulo o de pedido
10 filtros de repuesto 164083
2anillos de junta 164084

Cabezal redondo (grande) | 164080
Cabezal redondo (pequefio) | 164081

Cabezal ovalado 164082
Cable de carga USB 164079
Tapa del filtro 164085
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11. Eliminacion

Para proteger el medio ambiente, no se debe desechar el aparato al final de
su vida util junto con la basura doméstica. Se puede desechar en los
puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. ﬁ
Deseche el aparato segun la Directiva europea sobre residuos de s
aparatos eléctricos y electronicos (WEEE). Para mas informacion,
pdngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de
eliminacion de residuos.

12. Datos técnicos

Alimentacién 5V==05A
Dimensiones aprox. 172 x 46 x 42 mm
Bateria:

Capacidad 900 mAh

Tensién nominal 3,7V

Denominacion de tipo | lones de litio

Peso ~150 g

13. Garantia/asistencia

Beurer GmbH, Soéflinger StraBe 218, D-89077 Ulm (en lo sucesivo,
«Beurer») concede una garantia para este producto. La garantia esta
sujeta a las siguientes condiciones y el alcance de la misma se describe a
continuacién.

Las siguientes condiciones de garantia no afectan a las obligaciones
de garantia que la ley prescribe para el vendedor y que emanan del
contrato de compra celebrado con el comprador.

La garantia se aplicara ademas sin perjuicio de las normas legales
preceptivas.

Beurer garantiza el perfecto funcionamiento y la integralidad de este
producto.

La garantia mundial tiene una validez de 3 afios a partir de la fecha de
compra del producto nuevo y sin utilizar por parte del comprador.
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Esta garantia se ofrece solo para productos que el comprador haya adqui-
rido en tanto que consumidor con fines exclusivamente personales en el
marco de una utilizacion privada en el hogar.

Se aplica la legislacion alemana.

En el caso de que, durante el periodo de garantia, este producto resultara
estar incompleto o no funcionara correctamente conforme a lo dispuesto

en las siguientes disposiciones, Beurer se compromete a sustituir el pro-

ducto o a repararlo segun las presentes condiciones de garantia.

Cuando el comprador desee recurrir a la garantia lo hara dirigién-
dose en primera instancia al distribuidor local: véase la lista adjunta
«Servicio internacional» que contiene las distintas direcciones de
servicio técnico.

A continuacidn, el comprador recibiré informacién pormenorizada sobre la
tramitacion de la garantia, como el lugar al que debe enviar el producto y
qué documentos debera adjuntar.

El comprador solo podra invocar la garantia cuando pueda presentar:
- una copia de la factura o del recibo de compra y

- el producto original

a Beurer 0 a un socio autorizado por Beurer.

Quedan excluidos explicitamente de la presente garantia

- el desgaste que se produce por el uso o el consumo normal del pro-
ducto;

- los accesorios suministrados con el producto que se desgastan o con-
sumen durante un uso normal (p. €j., pilas, baterias, brazaletes, juntas,
electrodos, luminarias, cabezales y accesorios de inhalacion);

- productos cuyo uso, limpieza, almacenamiento o mantenimiento sea
indebido o vaya contra lo dispuesto en las instrucciones de uso, asi
como productos que hayan sido abiertos, reparados o modificados
por el comprador o por un centro de servicio técnico no autorizado por
Beurer;

- dafios que se hayan producido durante el transporte entre las instala-
ciones del fabricante y las del cliente o bien entre el centro de servicio
técnico y el cliente;

- productos que se hayan adquirido como productos de calidad inferior
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o de segunda mano;

- dafios derivados que resulten de una falta del producto. En este caso,
podrian invocarse eventualmente derechos derivados de la normativa
de responsabilidad de productos o de otras disposiciones de respon-
sabilidad legal preceptiva.

Las reparaciones o la sustitucion del producto no prolongaran en ningin
caso el periodo de garantia.

Salvo errores y modificaciones
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ITALIANO

|I I| Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso,

conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad
altri utenti e attenersi alle indicazioni.

/\ AVVERTENZA

¢ | 'apparecchio € destinato solo a uso domestico/
privato e non commerciale.

e | 'apparecchio non ¢ indicato per i minori di 18 anni.

* Questo apparecchio puo essere utilizzato da persone
con ridotte capacita fisiche, percettive o mentali 0 non
in possesso della necessaria esperienza e cono-
scenza, esclusivamente sotto supervisione oppure
se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza
e comprendono i rischi ad esse correlati.

¢| bambini non devono giocare con |'apparecchio.

| a pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non
devono essere eseguite da bambini, a meno che
non siano sorvegliati.

¢ Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio € danneg-
giato, € necessario smaltirlo. Nel caso non sia rimovi-
bile, & necessario smaltire |'apparecchio.

* Non aprire o riparare |'apparecchio per non compro-
metterne il funzionamento corretto. In caso contrario
la garanzia decade.
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Gentile cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro assortimento. Il nostro mar-
chio & garanzia di prodotti di elevata qualita, controllati nei dettagli, relativi ai settori
calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio e aria.

Cordiali saluti, Il team Beurer
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1. Fornitura

Controllare I'integrita esterna della confezione e del contenuto. Prima dell’'uso
assicurarsi che I'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno
palese e che il materiale di imballaggio sia stato rimosso. In caso di dubbio
non utilizzare I'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il
Servizio clienti indicato.

1xFC 40
1 x accessorio rotondo O A
(a grana grossa) > L

1 x accessorio rotondo
(a grana fine)
1 x accessorio ovale
10 x filtri di ricambio
2 x anelli di tenuta
1 x coperchio del filtro
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1 x cavo di carica USB
1 X le presenti istruzioni per I'uso

2. Spiegazione dei simboli
| seguenti simboli sono utilizzati nelle Istruzioni per I'uso e sull'apparecchio:

N

@

PERICOLO

L'apparecchio non puo essere usato nelle vicinanze di acqua
né immerso (ad esempio nel lavandino, nella doccia o nella
vasca). Pericolo di scossa elettrica!

AVVERTENZA
Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute

ATTENZIONE
Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio

Nota
Indicazione di importanti informazioni

Leggere le istruzioni

Corrente continua
L'apparecchio & adatto solo a un uso con corrente continua

Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

Produttore

Utilizzare solo in ambienti chiusi.

Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente.

Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee
e nazionali vigenti.

| prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle
normative tecniche dell'UEE.
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3. Introduzione

Il dispositivo per la pulizia dei pori FC 40 consente una pulizia dei pori in
profondita grazie alla piu moderna tecnologia del vuoto. Gli accessori rotondi
consentono di eliminare efficacemente brufoli, comedoni e particelle di pelle
in eccesso. |l dispositivo per la pulizia dei pori € dotato inoltre di un acces-
sorio ovale che permette di migliorare I'elasticita della pelle e la circolazione
del viso.

Il dispositivo per la pulizia dei pori & dotato di un chiaro display LCD per la
visualizzazione dello stato di carica della batteria ricaricabile e del livello
d'intensita. Dotato di 5 livelli d'intensita, il dispositivo per la pulizia dei pori
consente una pulizia e una cura personalizzate in base alle proprie esigenze.

4, Uso conforme

Utilizzare I'apparecchio esclusivamente sul viso umano (ad eccezione degli
occhi e delle labbra) di adulti. Non utilizzarlo sugli animali!

L'apparecchio & adatto esclusivamente all'uso diretto da parte del cliente
e non & previsto un suo utilizzo medico o commerciale. Utilizzare I'apparec-
chio solo per lo scopo per il quale & stato concepito e come descritto nelle
presenti istruzioni per I'uso. Qualsiasi uso non conforme comporta un peri-
colo! Il produttore non risponde di danni causati da un uso inappropriato
o non conforme. Non utilizzare I'apparecchio se si riscontra una o piu delle
situazioni indicate nelle seguenti segnalazioni di rischi e indicazioni di sicu-
rezza. In caso di dubbi sull'idoneita dell'apparecchio per il proprio corpo,
rivolgersi al medico di fiducia.

5. Segnalazioni di rischi e indicazioni di sicurezza

A AVVERTENZA

¢ Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio! Tenere
lontani i bambini dal materiale d'imballaggio.

e Prima dell'utilizzo, verificare che |'apparecchio e gli accessori non siano
danneggiati. In caso di dubbio non utilizzare |I'apparecchio e consultare il
proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.
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/I\ AVWERTENZA

NON utilizzare |'apparecchio

e sulla pelle screpolata

e su ferite aperte

e sugli occhi o sulla bocca

e sul corpo ad eccezione del viso (tranne sugli occhi e sulla bocca)

e in gravidanza

® se ci si & sottoposti a un intervento di chirurgia estetica al viso

e se si soffre di una patologia cardiaca

e se si soffre di malattie della pelle (ad es. herpes, patologie vascolari
o verruche),

e se si soffre di tumore della pelle

e se si soffre di irritazioni cutanee

e subito dopo un'esposizione al sole o in presenza di scottature solari

e se si assumono farmaci che contengono steroidi

e se si assumono fluidificanti del sangue

e in presenza di una delle seguenti patologie: sclerosi multipla, diabete
0 malattie autoimmuni.

A ATTENZIONE

Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate esclusiva-
mente da personale specializzato. Riparazioni non conformi possono provo-
care danni consistenti per gli utilizzatori. In caso di guasto o danneggiamento
far riparare |'apparecchio presso un'officina qualificata.
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/I\ AVWERTENZA

e Accertarsi che il cavo di carica USB e |'adattatore di rete non vengano a
contatto con acqua, vapore o altri liquidi.

e Utilizzare I'apparecchio solo in locali chiusi e asciutti (ad es. mai nella vasca
da bagno, nella sauna).

¢ Non esporre |'apparecchio a urti e non farlo cadere.

e Utilizzare I'apparecchio solo con le mani asciutte.

Avvertenze sull'uso delle batterie ricaricabili

e Se il liquido della batteria ricaricabile viene a contatto con la pelle o con
gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.

e Pericolo d'ingestione! | bambini possono ingerire le batterie ricaricabili e
soffocare. Tenere quindi le batterie ricaricabili lontano dalla portata dei
bambini!

e Proteggere le batterie ricaricabili dal caldo eccessivo.

e Rischio di esplosione! Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco.

e Non scomporre, aprire o frantumare le batterie ricaricabili.

e Utilizzare unicamente i caricabatterie specificati nelle istruzioni per I'uso.

e | e batterie ricaricabili devono essere caricate correttamente prima dell'uso.
Rispettare le avvertenze del produttore e le indicazioni fornite nelle presenti
istruzioni per I'uso per caricare correttamente le batterie.

e Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria ricaricabile.

e Per ottenere un ciclo di vita piu lungo possibile, caricare completamente
la batteria ricaricabile almeno 2 volte all'anno.
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6. Descrizione dell'apparecchio

6.1 Apparecchio

1. Accessorio

\ :

2 2. Testina aspirante con coperchio del filtro

3. Indicatore di intensita e dello stato
di carica della batteria ricaricabile

4. Pulsante -/+

3 Per I'impostazione del livello d'intensita

(20%, 40%, 60%, 80% 0 99%)
5. Pulsante ON/OFF

6. Porta micro USB
Per caricare la batteria con il cavo di carica
micro USB

—6

6.2 Accessori

Accessorio rotondo (a grana grossa)

Adatto per la pulizia dei pori su superfici ampie. Puo essere
utilizzato su tutto il viso, tranne che sulla pelle intorno agli
occhi.

on,

!
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Accessorio rotondo (a grana fine)

Adatto per la pulizia dei pori in punti difficiimente accessibili
(ad es. sul naso). Puo essere utilizzato su tutto il viso, anche
sulla pelle sensibile intorno agli occhi.

Accessorio ovale

Favorisce I'elasticita della pelle e la circolazione del viso.
Particolarmente adatto da utilizzare sulle pinne nasali e
intorno agli occhi e alla bocca. Si consiglia di utilizzare
I'accessorio ovale con il livello d'intensita 1.
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7. Messa in funzione

1.Staccate |'accessorio dall'apparecchio
ruotandolo e rimuovere il coperchio dalla
testina aspirante.

2.Applicare un filtro alla testina aspirante
e richiuderla con il coperchio. Prestare atten-
zione che il filtro resti asciutto.

3.Applicare l'accessorio desiderato sulla
testina aspirante.

4.Premere il pulsante ON/OFF per accendere
I'apparecchio. L'indicatore di intensita e dello
stato di carica della batteria si accende.

5. Selezionare il livello d'intensita desiderato
con i pulsanti -/+. Per le prime applicazioni
si consiglia di iniziare con un livello d'inten-
sita basso per abituarsi lentamente all'appa-
recchio.

gU

g0

6. Passare |'accessorio sulla pelle del viso. Prestare attenzione a non passare piu di
una volta con |'accessorio sulla stessa porzione di pelle. Maggiori informazioni sul
trattamento sono riportate nel capitolo "8.4 Zone di applicazione".

@ Nota

La pressione deve risultare piacevole e non dolorosa. Dopo I'utilizzo
si dovrebbe presentare un leggero arrossamento.
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7. Per interrompere |'utilizzo, premere il
pulsante ON/OFF. L'indicatore di intensita e
dello stato di carica della batteria si spegne.

@
0

N

8. Sostituire il filtro dopo ogni utilizzo. A tale
scopo staccare |'accessorio ruotandolo
e rimuovere il coperchio sottostante. Rimuo-
vere il filtro con una pinzetta.

‘G |
1

8. Impiego

8.1 Test della pelle

24 ore prima dell'utilizzo eseguire un test della pelle con I'apparecchio.
Provare I'apparecchio impostato al livello d'intensita piu basso su una piccola
superficie di pelle del collo nascosta. Se dopo 24 ore la parte dovesse arros-
sarsi o dolere, non utilizzare I'apparecchio.

/I\ ATTENZIONE

Non utilizzare mai I'apparecchio per tanto tempo sulla stessa porzione di
pelle per evitare che si formino ematomi.

8.2 Ricarica della batteria ricaricabile

Prima di mettere in funzione per la prima volta I'apparecchio, caricarlo per

almeno 5 ore. Procedere come descritto di seguito:

e Collegare il cavo di carica USB con un adattatore di rete idoneo (uscita:
5V, 0,5 A) e con I'apparecchio Collegare infine |'adattatore a una presa di
corrente adatta. In alternativa, € possibile caricare I'apparecchio con il cavo
di carica USB anche tramite la porta USB del computer/laptop.

Durante la carica l'indicatore dello stato di carica della batteria sul display

indica lo stato di carica attuale della batteria. Non appena I'apparecchio

€ completamente carico, sul display compare m. Una carica completa della

batteria consente ca. 90 minuti di esercizio (al livello d'intensita massimo).
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Non appena l'indicatore dello stato di carica D inizia a lampeggiare sul

display, € necessario ricaricare I'apparecchio.

8.3 Da osservare prima dell'utilizzo

@ Nota

Prima di utilizzare |'apparecchio, accertarsi che la pelle del viso sia pulita,
asciutta e priva di qualsiasi residuo di polvere, crema o trucco.

AVVERTENZA

e Non utilizzare I'apparecchio piu di una volta alla settimana.

¢ Subito dopo il trattamento la pelle del viso trattata puo presentare un lieve
rossore. Cio € normale e il rossore scompare da solo dopo 30 minuti al
massimo.

¢ Un giorno prima e un giorno dopo il trattamento evitare attivita che stimo-
lano la sudorazione, come sauna, solarium o esposizione al sole.

e Dopo I'utilizzo: pulire il viso con acqua e proteggerlo dal sole.

oy

In presenza di pelle problematica non sensibile, I'apparecchio puo essere
utilizzato anche due volte alla settimana (con un'interruzione di almeno
48 ore).

8.4 Ambiti di applicazione

@ Nota

Prestare attenzione che la zona del viso, su cui si passa I'apparecchio,
sia tesa. A tale scopo, tirare la pelle verso il basso o lateralmente con la
mano libera.

Non utilizzare mai I'apparecchio per tanto tempo sulla stessa porzione
di pelle.
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Fronte:

Passare I'apparecchio lentamente e uniformemente
dal centro della fronte verso I'esterno. Prestare
attenzione e non trattare piu volte la stessa porzione
di pelle.

Tempie:

Passare |'apparecchio verso I'esterno in direzione
dell'attaccatura dei capelli. Ripetere I'operazione
a destra e a sinistra del naso. Tenere |'apparecchio
ad almeno 1cm di distanza dagli occhi.

Naso:
Passare |'apparecchio dalla parte superiore del naso

centralmente verso il basso. Ripetere |'operazione
a destra e a sinistra del naso.

Guance:
Passare I'apparecchio verso I'esterno lungo le
guance.

Contorno della bocca:

Passare |'apparecchio sul labbro superiore dal
centro verso destra e sinistra. Passare |'apparecchio
sul labbro inferiore dal centro verso destra e sinistra.
Prestare attenzione a non toccare direttamente le
labbral

9. Pulizia e cura
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e Non immergere mai I'apparecchio in acqua o altri liquidi!
e Disinfettare gli accessori dopo ogni utilizzo con un disinfettante normal-

mente in commercio.
e Sostituire il filtro dopo ogni utilizzo.

e Se sporco, pulire I'apparecchio con un panno asciutto. Non utilizzare deter-

genti abrasivi.
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e Non esporre |'apparecchio a urti, umidita, polvere, prodotti chimici, forti
sbalzi di temperatura e fonti di calore troppo vicine (forni, caloriferi).

10. Pezzi di ricambio e parti soggette a usura

| pezzi di ricambio e le parti soggette a usura sono disponibili presso il proprio
centro assistenza (vedere elenco indirizzi centri assistenza).
Indicare il relativo codice ordine.

Ricambio Cod. articolo o cod. ordine
10 filtri di ricambio 164083
2anelli di tenuta 164084

Accessorio rotondo (a grana grossa) | 164080
Accessorio rotondo (a grana fine) | 164081

Accessorio ovale 164082
Cavo di carica USB 164079
Coperchio del filtro 164085

11. Smaltimento

A tutela dell'ambiente, al termine del suo utilizzo I'apparecchio non deve
essere smaltito nei rifiuti domestici. Lo smaltimento va effettuato negli
appositi centri di raccolta. ﬁ
Smaltire I'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di appa-  gum
recchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Per eventuali chiarimenti
rivolgersi alle autorita comunali competenti per lo smaltimento.

12. Dati tecnici

Alimentazione 5V==0,5A
Dimensioni ca. 172 x 46 x 42 mm
Batteria ricaricabile:

Capacita 900 mAh

Tensione nominale |3,7V
Definizione del tipo | ioni di litio
Peso ~150 g
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13. Garanzia/Assistenza

Beurer GmbH, Soéflinger Strasse 218, D-89077 Ulm (di seguito denominata
"Beurer") offre una garanzia per questo prodotto, nel rispetto delle segu-
enti condizioni e nella misura descritta di seguito.

Le seguenti condizioni di garanzia lasciano invariati gli obblighi di
garanzia di legge del venditore stabiliti nel contratto di acquisto con
I'acquirente.

La garanzia si applica inoltre fatte salve le prescrizioni di legge obbli-
gatorie in materia di responsabilita.

Beurer garantisce la perfetta funzionalita e la completezza di questo
prodotto.

La garanzia mondiale € di 3 anni a partire dall'acquisto del prodotto nuo-
vo, non usato, da parte dell'acquirente.

Questa garanzia copre solo i prodotti che I'acquirente ha acquistato come
consumatore e che utilizza esclusivamente a scopo personale, in ambito
domestico.

Vale il diritto tedesco.

Nel caso in cui il prodotto, durante il periodo di garanzia, si dimostrasse
incompleto o presentasse difetti di funzionamento in linea con le seguenti
disposizioni, Beurer provvedera a sostituire o riparare gratuitamente il
prodotto in base alle presenti condizioni di garanzia.

Per segnalare un caso di garanzia, I'acquirente deve rivolgersi innan-
zitutto al proprio rivenditore locale: vedere I'elenco "Service Internati-
onal" in cui sono riportati gli indirizzi dei centri di assistenza.
L'acquirente ricevera quindi informazioni piu dettagliate sulla gestione del
caso di garanzia, ad esempio dove deve inviare il prodotto e quali docu-
menti sono necessari.

L'attivazione della garanzia viene presa in considerazione solo se
I'acquirente puo presentare

- una copia della fattura/prova d'acquisto e

- il prodotto originale

a Beurer 0 a un partner Beurer autorizzato.
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Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia

- l'usura dovuta al normale utilizzo o al consumo del prodotto;

- gli accessori forniti assieme a questo prodotto che, in caso di utilizzo
conforme, si consumano o si esauriscono (ad es. batterie, batterie
ricaricabili, manicotti, guarnizioni, elettrodi, lampadine, accessori e
accessori per inalatore);

- i prodotti che sono stati utilizzati, puliti, conservati o sottoposti a manu-
tenzione in modo improprio e/o senza rispettare le disposizioni riportate
nelle istruzioni per I'uso, nonché i prodotti che sono stati aperti, riparati
0 smontati e rimontati dall'acquirente o da un centro di assistenza non
autorizzato da Beurer;

- i danni occorsi nel trasporto dal produttore al cliente o tra il centro di
assistenza e il cliente;

- i prodotti acquistati come articoli di seconda scelta o usati;

- idanni conseguenti che dipendono da un difetto del prodotto (in questo
caso possono tuttavia esistere diritti derivanti dalla responsabilita per
i prodotti o da altre disposizioni di legge obbligatorie in materia di
responsabilita).

Le riparazioni o la sostituzione completa non prolungano in alcun caso il
periodo di garanzia.

Salvo errori e modifiche
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TURKCE

Liitfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride
|| || kullanmak iizere saklayin, diger kullanicilarin erisebil-
~ mesini saglayin ve icindeki yonergelere uyun.

/\ UYARI

¢ Cihaz ticari kullanim icin degil, yalnizca evde/kisisel
amaglarla kullaniimak Gzere tasarlanmigtir.

¢ Bu cihaz 18 yasindan kuguklerin kullanmasi icin uygun
degildir.

*Bu cihazin sinirl fiziksel, duyusal veya akli beceri-
lere sahip veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler
tarafindan kullaniimasi, ancak fiziksel gozetim altinda
bulunmalari veya cihazin gtvenli kullanimi ile ilgili bilgi-
lendirilmis ve olugabilecek tehlikeleri anlamig olmalari
kosuluyla mamkuinddr.

¢ Cocuklar cihazla oynamamalidir.

¢ Temizlik ve kullanici bakimi, gézetim altinda olmadik-
lar slirece ¢ocuklar tarafindan yapilmamalidir.

¢ Bu cihazin elektrik baglanti kablosu hasar gérdiiglinde
kablo bertaraf edilmelidir. Elektrik baglanti kablosu
cikarilamiyorsa, cihaz bertaraf edilmelidir.

¢ Cihazi kesinlikle agmayin veya onarmayin, aksi tak-
dirde kusursuz ¢alismasi garanti edilemez. Bu husus
dikkate alinmadigi halde garanti gecerliligini yitirir.

70



Sayin miisterimiz,

Uriinlerimizden birini sectiginiz igin tesekkir ederiz. Isi, yumusak terapi, kan basinc/
diyagnoz, agirlik, masaj ve hava konularinda degerli ve titizlikle test edilmis kaliteli
Urlinlerimiz, diinyanin her tarafinda tercih edilmektedir.

Yeni cihazinizi iyi guinlerde kullanmanizi dileriz. Beurer Ekibiniz

icindekiler

1. Teslimat kapsami.......cocevevrvrennns 71
2. isaretlerin agiklamasi.................... 72
3. Urlin 8zelliKleri..........oerrveeerirnnens 73
4. Usulline uygun kullanim ............... 73
5. Uyarilar ve guvenlik yonergeleri.... 73
6. Cihaz agiklamasl.........c.cocoerieennee 75

6.1 Cihaz...........
6.2 Bagliklar...

7. Ik calistirma.....
8. Uygulama ....

1. Teslimat kapsami

8.1 Cildinizde test edin............... 77
8.2 Sarj edilebilir pilin sarj
edilmesi .....ooeeirerriiieene 77
8.3 Kullanmadan énce sunlari
dikkate alin ..........coevureiireens

8.4 Uygulama alanlari
9. Temizlik ve bakim

10. Yedek parcalar ve yipranan

ParGalar.....cocuveeeeririeeeeseine 80
11. Bertaraf etme.....cccecvvvececennnen, 80
12. TekniK Veriler....ocvvvevvvvreeicesienes 80
13. Garanti/Servis .......ccccevereeveernenns 81

Uriinlerimizden birini sectiginiz igin tesekkiir ederiz. Isi, yumusak terapi, kan
basinci/diyagnoz, agirlik, masaj ve hava konularinda degerli ve titizlikle test
edilmis kaliteli Grlnlerimiz, diinyanin her tarafinda tercih edilmektedir.

1xFC 40
1 x yuvarlak baslik (blyuk)
1 x yuvarlak baslik (klcuk)
1 x oval baglk
10 x yedek filtre
2 x conta
1 x filtre kapagi
1 x USB sarj kablosu
1 x bu kullanim kilavuzu
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2. isaretlerin aciklamasi
Kullanim kilavuzunda ve cihaz (izerinde asagidaki simgeler kullanilmistir:

TEHLIKE
Cihaz su yakininda ya da suda (6rnegin lavaboda, dusta,
kuvette) kullanilmamalidir - Elektrik carpma tehlikesil

UYARI
Yaralanma tehlikelerine veya sagliginizla ilgili tehlikelere yonelik
uyari

DIKKAT
Cihazda/aksesuarlarda olusabilecek hasarlara yénelik glivenlik
uyarisi

Not
Onemli bilgilere y6nelik not

Talimati okuyun

Dogru akim
Cihaz yalnizca dogru akim i¢in uygundur

Elektrikli ve elektronik atik cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE
- Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun sekilde
bertaraf edilmelidir

Uretici

Yalnizca kapali alanlarda kullaniimalidir

Ambalaj cevreye zarar vermeyecek sekilde bertaraf edilmelidir

Bu Urtin gecerli Avrupa Birligi yonergelerinin ve ulusal yéner-
gelerin gereklerini yerine getirmektedir.

Uriinler, AEB'nin belirledigi teknik kurallarin gerektirdigi sartlara
kesin bir sekilde uymaktadir.
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3. Uriin ozellikleri

FC 40 gbzenek temizleyici en modern vakum teknolojisi sayesinde géze-
neklerin derinlemesine temizlenmesini saglar. Yuvarlak basliklar sayesinde
sivilceler, siyah noktalar ve deri dékiintlleri etkili sekilde giderilebilir. Gézenek
temizleyicinin ayrica, cildin esnekligini ve ylzdeki kan dolagimini iyilestirmeye
yardimci olan bir oval baghgi vardir.

Gdzenek temizleyicinin pil durumunu ve yogunluk kademesini gésteren diizenli
bir LCD ekrani vardir. Toplam 5 yogunluk kademesine sahip olan gézenek
temizleyici, ihtiyaclariniza uygun olarak kisiye 6zel temizlik ve bakim saglar.

4. Usuliine uygun kullanim

Cihaz yalnizca yetiskin insan yliziinde (g6zlin hareketli kisimlari ve dudaklar
hari¢) kullaniimalidir. Cihazi hayvanlar (izerinde kullanmayin!

Cihaz sadece kisisel kullanim icindir, tibbi veya ticari kullanima uygun degildir.
Cihaz sadece gelistiriime amacina uygun ve bu kullanim kilavuzunda belirtilen
sekilde kullanin. Usultine uygun olmayan her tirli kullanim tehlikeli olabilir!
Usulline uygun olmayan ve yanlis kullanim sonucu olusan hasarlardan Uretici
firma sorumlu degildir. Cihazi, asagidaki uyarilardan ve glivenlik bilgilerinden
biri veya birkagi sizin icin gegerliyse kullanmayin. Cihazin sizin icin uygun olup
olmadigi konusunda emin degilseniz, doktorunuza danisin.

5. Uyarilar ve giivenlik yonergeleri

A UYARI

e Ambalaj malzemesi nedeniyle bogulma tehlikesi s6z konusudur! Cocuklari
ambalaj malzemesinden uzak tutun.

e Kullanmadan 6nce, cihazda ve aksesuarlarinda gozle gorilir hasarlar
olmadigindan emin olun. Slpheli durumlarda kullanmayin ve saticiniza
veya belirtilen misteri hizmetleri adresine basvurun.

/N uvai

Cihazi asagidaki durumlarda KULLANMAYIN:
e Catlak cilt ylizeyinde

® Acik yaralar lizerinde

e Gz gevresi veya agiz lizerinde
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e Yiiz (g0z gevresi ve agdiz harig) disinda bir gévde bolgesinde

e Hamilelik déneminde

e Yiiziinlizde bir estetik operasyon yaptirdiysaniz

e Kalp rahatsizliginiz varsa

e Cilt hastaliginiz varsa (6rn. uguk, damar hastaliklari veya ciltte sislikler)

e Cilt kanseriyseniz

e Cildinizde tahris s6z konusuysa

e Guneslendikten hemen sonra veya giines yanigi varken

e Steroid igerikli ilag aldiysaniz

e Kan sulandirici aldiysaniz

e Asagidaki hastaliklardan birine sahipseniz: Multipl skleroz, seker hastalidi
veya otoimmin hastaliklar.

A DIKKAT

Elektrikli cihazlar sadece uzmanlar tarafindan onariimalidir. Usulline uygun
olmayan onarimlar, kullanici igin ciddi tehlikeler olusturabilir. Ariza veya hasar
durumlarinda cihazi yetkili servise tamir ettirin.

/N uva

e USB sarj kablosunun ve elektrik adaptoriinlin suya, buhara veya diger sivi-
lara temas etmesini 6nleyin.

e Cihazi sadece kapali ve kuru ortamlarda kullanin (kesinlikle banyoda,
saunada vs. kullanmayin).

e Cihazi higbir sekilde darbeye maruz birakmayin ve yere diisirmeyin.

e Cihazi sadece elleriniz kuru ise kullanin.

Sarj edilebilir pillerin kullanimiyla ilgili agciklamalar

e Sarj edilebilir pil hiicresindeki sivi cilt veya gozlerle temas ettiginde, ilgili
yeri suyla yikayin ve bir doktora basvurun.

e Yutma tehlikesi! Kiguk gocuklar sarj edilebilir pilleri yutabilir ve bunun sonu-
cunda bogulabilir. Bu nedenle sarj edilebilir pilleri kiiglik cocuklarin erise-
meyecegi yerlerde saklayin!

e Sarj edilebilir pilleri asiri 1siya karsi koruyun.

e Patlama tehlikesi! Sarj edilebilir pilleri atese atmayin.

e Sarj edilebilir pilleri pargalamayin, agmayin veya ezmeyin.

e Sadece kullanim kilavuzunda belirtilen sarj cihazlarini kullanin.
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e Sarj edilebilir piller kullaniimadan 6nce dogru sekilde sarj edilmelidir. Dogru
sarj icin Ureticinin aciklamalarina veya bu kullanim kilavuzundaki talimat-
lara daima uyulmalidr.

e Sarj edilebilir pili ik kullanimdan 6nce tamamen sarj edin.

e Sarj edilebilir pilin dmrlini mimkiin oldugunca uzatmak icin yilda en az
2 kez tamamen sarj edin.

6. Cihaz aciklamasi

6.1 Cihaz
N 1. Bashk

2. Vakum bashgi ile filtre kapag:

3. Yogunluk ve sarj durumu gostergesi

4. -/+ tusu
Yogunluk kademesini ayarlamak icin
(%20, %40, %60, %80 veya %99)

5. Acma/kapatma tusu

6. Micro USB yuvasi
Sarj edilebilir pilin Micro USB sarj kablo-
suyla sarj edilmesi icin

—6

6.2 Basliklar

Yuvarlak baslik (biiyiik)
Gozeneklerin genis ylizeyli temizligi i¢in uygundur. Géz cev-
resi hari¢, ylzun her bdlgesinde kullanilabilir.

Yuvarlak baslhk (kiiciik)
Zor erisilebilir yerlerdeki (6rn. burunda) gézeneklerin temizligi
icin uygundur. Goz gevresindeki hassas cilt dahil olmak lize-

| Wﬁ'u re yliziin her bélgesinde kullanilabilir.
R !l,,
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\ Oval baslik .
Cildin esnekligini yiizdeki kan dolasimini iyilestirir. Ozellikle

burun kanatlarinda, géz ve agiz gevresinde kullaniimaya
uygundur. Oval basligi yogunluk kademesi 1’de kullanmanizi

;,,‘MMU éneririz.

7. ik calistirma

1.Basligi gevirerek cihazdan ayirin ve vakum
basliginin Ustlindeki kapagi ¢ikarin.

=8
O

2.Vakum basligr Gzerine bir filtre takin ve
yeniden kapakla kapatin. Bu islem sirasinda
filtrenin kuru kalmasina dikkat edin.

3. Istediginiz baslig vakum basligina yerlestirin. <:

4.Cihazi ¢alistirmak igin simdi agma/kapatma
tusuna basin. Yogunluk ve sarj durumu
gOstergesi yanmaya baslar.

-

e

\
@D
2

5. Simdi -/+ tuslanyla istediginiz yogunluk kade-
mesini segin. Cihaza yavas yavas alismaniz
icin ilk uygulamalarda diislik yogunluk kade-
melerinden baslamanizi éneririz.

@p
)
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6.Baslid yliziiniziin Uzerinde gezdirin. Basligi yuziintizdeki bir bdlge lzerinden
birden ¢ok defa gecirmemeye dikkat edin. Ayrintili kullanim bilgilerini "8.4 Uygu-
lama alanlan" bélimiinde bulabilirsiniz.

@ Not

Uygulama, rahatsiz olmayacaginiz ve aci duymayacagdiniz bir basing
seviyesiyle gerceklestiriimelidir. Uygulama sonrasinda hafif bir kiza-
riklik goriilebilir.

7.Uygulamaya son vermek igin agma/kapatma D)
tusuna basin. Yogunluk ve sarj durumu & U
gostergesi sbner.

8.Filtreyi her kullanimdan sonra degistirin.
Bunun icin bashgr cevirerek yukar dogru
cihazdan ayirin ve altindaki kapagr ¢ikarin.
Filtreyi bir cimbiz ile ¢ikarin.

8. Uygulama

8.1 Cildinizde test edin

Cihazi kullanmaya baslamadan 24 saat dnce cihaz ile cildinizde bir test
gerceklestirin. Bunun igin cihazi en dislk yogunluk kademesine alin ve
boynunuzun géze ¢arpmayan kiiclik bir blgesinde deneyin. Cihazi test etti-
giniz bolge 24 saat sonra kizarirsa veya agrirsa cihazi kullanmayin.

/N DikkaT

Kan oturmasini énlemek igin cihazi cildin ayni bdlgesinde uzun stire kullan-
mayin.

8.2 Sarj edilebilir pilin sarj edilmesi

Cihaz ilk kez galistirmadan 6nce en az 5 saat sarj edin. Bunun icin asagi-

dakileri yapin:

¢ USB sarj kablosunu uygun elektrik adaptoériine (¢ikis: 5 V; 0,5 A) ve cihaza
baglayin. Ardindan elektrik adaptérini uygun bir prize takin. Alternatif
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olarak cihazi USB sarj kablosuyla masalisti/dizlistu bilgisayarinizin USB
baglanti noktasindan da sarj edebilirsiniz.

Sarj islemi sirasinda ekrandaki sarj durumu géstergesi glincel sarj duru-

munu goésterir. Cihaz tamamen sarj oldugunda ekranda E gosterilir. Bir tam
sarj yakl. 90 dakika calisma (en yiksek yogunluk kademesinde) icin yeter-

lidir. Ekranda sarj durumu gdstergesi D yanip sénmeye basladiginda cihazi
yeniden sarj etmelisiniz.

8.3 Kullanmadan 6nce sunlar dikkate alin

@ Not

Cihazi kullanmaya baglamadan 6nce, yiizlinlizde pudra, krem veya makyaj
olmadigindan, yiizliniiziin temiz ve kuru oldugundan emin olun.

UYARI

e Cihazi haftada bir defadan fazla kullanmayin.

e Cihaz ile uygulama yapilan cilt bélgesinde hafif bir kizariklik gérlebilir.
Bu normaldir ve kizariklik en ge¢ 30 dakika sonra kendiliginden kaybolur.

e Uygulamadan bir giin éncesinde ve sonrasinda terleten aktivitelerden
kacinin, saunaya veya solaryuma girmeyin, giinese gikmayin.

e Kullanimdan sonra: Cildinizi suyla temizleyin ve giinesten koruyun.

@ Not

Cildiniz hassas degilse cihazi (en az 48 saat ara vererek) haftada 2 defa
kullanabilirsiniz.

8.4 Uygulama alanlari

@ Not

Cihaz ile cildiniz {izerinde gezinirken, uygulama yaptiginiz bolgenin
gergin olmasina dikkat edin. Bostaki eliniz ile cildinizi yana veya asag
dogru cekerek bu gerginligi saglayabilirsiniz.

Cihazi asla cildin ayni bolgesinde uzun siire kullanmayin.
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Aln:

Cihazi alninizin ortasindan disa dogru yavasca ve
dengeli sekilde hareket ettirin. Ayni cilt bolimine
birden cok kez uygulama yapmamaya dikkat edin.

Sakaklar:

Cihazi sa¢ hizaniz yéniinde disa dogru hareket
ettirin. islemi burnunuzun sol ve sag tarafi igin
tekrarlayin. Cihazi g&zlerinizden en az 1cm uzak-
likta kullanmaya dikkat edin.

Burun:

Cihazi burun képriniziin ortasindan asagiya dogru
hareket ettirin. islemi burnunuzun sol ve sag tarafi
icin tekrarlayin.

Yanaklar:

Cihazi yanaklariniz boyunca disa dogru hareket
ettirin.

Agiz cevresi:

Cihaz Ust dudaginizin ortasindan sola ve saga dogru
hareket ettirin. Cihazi alt dudaginizin ortasindan sola
ve saga dogru hareket ettirin. Dogrudan dudaklari-
niza temas etmemesine dikkat edin!

9. Temizlik ve bakim

e Cihazi asla suyun veya diger sivilarin i¢ine sokmayin!
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e Her kullanimdan sonra basliklari piyasada satilan dezenfektanlar ile dezen-

fekte edin.
e Filtreyi her kullanimdan sonra degistirin.

e Kirlenmesi durumunda cihazi kuru bir bez ile temizleyin. Asindirici temizlik

maddeleri kullanmayin.
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e Cihazi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, asiri sicaklik degi-
sikliklerinden ve cok yakin 1si kaynaklarindan (soba, kalorifer radyatori)
koruyun.

10. Yedek parcalar ve yipranan parcalar

Yedek pargalar ve yipranan parcalar ilgili servis adresinden (servis adresleri
listesine bakin) tedarik edilebilir.
Uygun siparis numarasini belirtin.

Yedek parca Uriin veya siparig numarasi
10 Yedek filtre 164083
2 conta 164084
Yuvarlak baglik (btyik) 164080
Yuvarlak baslik (kliglk) 164081
Oval baslik 164082
USB sarj kablosu 164079
Filtre kapagi 164085

11. Bertaraf etme

Kullanim émri sona eren cihazlar, cevrenin korunmasi amaciyla evsel atiklar
ile birlikte atimamalidir. Cihaz, kullanildigr Glkedeki uygun atik toplama
merkezleri araciligiyla bertaraf edilebilir. ﬁ
Cihazi elektrikli ve elektronik atik cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE  guum
- Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun sekilde bertaraf

edin. Bertaraf etme ile ilgili sorulariniz, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.

12. Teknik veriler

Gug kaynagi 5V==05A

Olgiler yakl. 172 x 46 x 42 mm
arj edilebilir pil:

Kapasite 900 mAh

Nominal voltaj 3,7V

Tip tanimi Li-lon

Agirlik ~150 g
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13. Garanti/servis

Beurer GmbH, Séflinger StraBe 218, D-89077 Ulm (asagida "Beurer"
olarak anilacaktir) bu Uriin icin asadidaki kosullar cercevesinde ve asagida
acliklanan kapsamda bir garanti sunmaktadir.

Asagidaki garanti kosullar, saticinin miisteri ile yaptig satis
so6zlesmesinden dogan yasal garanti yiikiimliiliiklerini etkilemez.
Garanti, yasalarla zorunlu kilinan sorumluluklarin kapsaminda
herhangi bir kisitlamaya neden olmaksizin gecerlidir.

Beurer, bu Urlinlin kusursuz bir sekilde calistigini ve eksiksiz oldugunu
garanti eder.

Yeni ve kullanilmamis bir Grliniin misteri tarafindan satin alinmasiyla
baslayan ve diinya genelinde gecerli olan garanti strresi 3 yildir.

Bu garanti sadece tuketici olarak musteri tarafindan satin alinan ve bireysel
amaglarla sadece evde kullanilan Grinler igin gecerlidir.

Alman yasalari gecerlidir.

Bu Urlinlin garanti sliresi icinde asagida belirtilen hikiimler uyarinca eksik-
siz olmadigi veya calisma agisindan kusurlu oldugu saptanirsa, Beurer bu
garanti kosullar kapsaminda Ucretsiz bir ikame Uriin teslimati veya onarim
gerceklestirmekle yikumltdur.

Miisteri bir garanti talebinde bulunmak istediginde dnce yerel saticiya
basvuracaktir: Servis adreslerinin oldugu ekteki "Uluslararasi Servis"
listesini inceleyin.

Bu durumda musteriye, garanti islemlerinin yiruttimesiyle ilgili olarak
Ornegin Urlinlin nereye génderilecegi ve hangi belgelerin gerekli oldugu
gibi ayrintili bilgiler verilecektir.

Garanti talebi ancak misterinin

- faturanin/satin alma belgesinin bir kopyasini ve

- orijinal Grin

yetkili bir Beurer is ortagina sunabilmesi halinde isleme konabilir.
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Asagidaki durumlar kesinlikle bu garanti kapsaminin digindadir:

- Urindn normal kullanimindan veya tiketiminden kaynaklanan asinmalar

ve yipranmalar;
- Bu Urln ile birlikte teslim edilen ve usulline uygun kullanildiginda da
yipranabilecek veya tilkenebilecek aksesuar pargalari (6rnegin piller,

sarj edilebilir piller, mansetler, contalar, elektrotlar, aydinlatma malzeme-

leri, bagliklar ve nebulizatér aksesuarlari);

- Kullanim kilavuzundaki bilgiler dikkate alinmadan ve/veya usuliine uy-
gun olmayan bir sekilde kullanilan, temizlenen, depolanan veya bakimi
yapilan Urlinler ve Beurer tarafindan yetkilendirilmemis bir servis mer-
kezi veya musterinin kendisi tarafindan agilan, onarilan veya lizerinde
degisiklik yapilan drtinler,

- Urlndn Greticiden msteriye nakliyesi sirasinda olusan hasarlar;

- lkinci kalite Griin veya kullanilmig Griin olarak satin alinan drdnler;

- Bu Urlindeki bir kusurdan kaynaklanan miiteakip hasarlar (ancak bu
durumda drtin sorumlulugu veya yasal zorunlu sorumluluk hilkkiimleri
uyarinca tlketici haklari olabilir).

Onarim veya komple degisim garanti siiresini hicbir sekilde uzatmaz.
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PYCCKUN

|] [| BHumartenbHo NPOYTUTE MHCTPYKUUIO MO NMPUMEeHeHuto,

coXpaHuTe ee AJiA NOCNEeAyILEro UCMnoJib30BaHus,
XpaHuTe B JOCTYNHOM ANs APYrux nosb3oBatenein MecTe
W cnepyinTe ee yKazaHusIM.

/\ NPEAYNPEXAEHVE

¢ [Tpnbop npegHa3Ha4eH TONbKO A8 [OMALLIHEro/Ham-
BUAYanbHOro UCMONb30BaHWs, UCMONb30BaH1e nprbopa
B KOMMEPYECKIX Liensix 3anpeLleHo.

eHe fonyckaeTca ucnonb3oBaHue npubopa nuuammu
mnagLwe 18 ner.

e [laHHbIN NprGOP MOXET MCMONb30BaATbCA NuLaMU
C OrpaHNYeHHbIMU (PUINYECKMM, CEHCOPHbLIMU WA
YMCTBEHHbIMU CMIOCOBHOCTSAMY MU C HEAOCTATOUHbIMU
3HAHVSIMI 1 OMNbITOM B TOM Cly4ae, EC/M OHU HAXO[ATCS
nog, MPUCMOTPOM WK NPOVHCTPYKTUPOBaHb! 0 6e30-
NacHOM NPUMEHEHNN Npuéopa N BO3MOXHbIX ONacHo-
CTSIX.

* He nosBonsanTe AeTam urpatb ¢ NpubopoMm.

e [leTn He [OMKHbI BbIMOMHATL OYUCTKY Nprbopa
1 NONb30BATENLCKINIA YXOF, 3a HM 6e3 npucMoTpa
B3POCHbIX.

¢ Ecny npoBog, CeTeBOro nNuTaHnsa npubopa NoBpeXaeH,
€ro Heo6XxoaMMO YTUNNM3NPOBaTb. ECnin OH HECBEMHDIN,
HeobXxoAMMOo YTUAN3MPOBaTb BECb NPUGOP.
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* Hy B KOeMm crnyyae He oTKpbiBarTe Npuéop
1 HE PEMOHTVPYITE Ero CaMOCTOSTENBHO,
MOCKOJSIbKY HafIeXXHOCTb ero paboThbl B 3TOM
crny4yae He rapaHtupyetcsl. HecobntofeHue atoro
TpeboBaHWS BEOET K NOTEPE rapaHTUu.

YBa)xkaembiii NoKynaTtesb!

Bnarogapym Bac 3a BbIGOP NpogyKLmm Hatlei KoMmnaHum. Mbl Npon3Bog/M Bbico-
KOKa4eCTBEHHbIE 1 TLLATELHO MPOTECTUPOBAHHbIE U3AENMS s 060rpeBa, MSrKoil
Tepanuu, N3MepeHNst apTepuanbHoOro JaBneHns 1 Beca, AMarHoCTUKI, Maccaxa,
OYUCTKM BOBAYXA.

C Hanny4wmMn noxxenaHnamm,
KomnaHws Beurer

CopaepxaHue
1. KOMMNeKT NOCTaBKU ........cccvevevee 85 8.1 MNposeneHne TecTa Ha koxe 91
2. MOSICHEHVA K CUMBOMIAM................ 85 8.2 3apszka akKyMynsTopa ...... 92
8.3 BaxHo nepeq
3. O3HakomuTENbHAs MHopMaLWs ... 86 ACTIONB3OBAHNEM. oo 92
4. icnonb3oBaHune no HasHaveHuio ... 87 8.4 O6nacTi NPUMEHeHVS........... 93
5. ﬂpep'OCTepe)KeHmﬂ 1 yKazaHus 9. Ouncrtka u 72,00 1 H R 94
o TexHVKe 6e30MacHOCTH ........... 87 10. 3anacHble 4acTu 1 getanu,
6. OnucaHvie NprUeopPAa..............o.ee... 89 noABep>eHHbIe GbICTPOMY
6.1 Mpu6op NBHOCY ..t 94
6.2 HacapKn ......ccccoeeveeeveeeeeiennen, 89 11, YTUANSAUNS .o 95
7. TToAroToBKa K PaBOTE.....uveerernvenn. 90  12. TexHM4ECKME AAHHBIE ................. 95
8. I'IpmmeHeHme ................................. 91 13. rapaHTm;q/cepBMCHoe
OOCIYXKNBAHUNE ... 95
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1. KomnnekTt noctaBku

I'Iposepre KOMMJIEKTHOCTb NOCTaBKU N y6ep,v|Ter B TOM, 4YTO Ha KapTOHHOI7I
YNakoBKe HET BHELUHNX nospex(,quVM. I'Iepep, 1ncnonb3oBaHnem y6e;u/|Ter
B TOM, 4YTO npl/|60p nero I'IpI/IHa,D,ﬂe)KHOCTI/I He NMeoT BUAVNMBIX nospemne-
HI/II7I, nynanuTte BCe ynakoBO4YHble MaTepuhanbl. an BO3HNKHOBEHUN COMHE-
HUIA He CNonb3yiTe Npubop 1 06paTUTECH K MPOAABLY WK B CEPBUCHYHO
cnyx06y no ykasaHHOMy agpecy.

1xFC 40
1 x Kpyrnas Hacapka (6onbLuas)
1 X Kpyrnas Hacagka (ManeHbkas)
1 X oBanbHas Hacagka

10 X 3anacHbIX HUNLTPOB a1k
2 X YNNOTHUTENbHbIX KOMbLa i g
1 X KpblLwKa unstpa (’\
1 x USB-kabenb ans sapsgku £
1 X gaHHas HCTPYKLMSA No

NPUMEHEHMNIO

O,

2. MosicHeHus K cuMmBoOJIam

B [aHHOIi MHCTPYKLW MO NPUMEHEHIO M Ha MPUGOPEe UCMONb3YIOTCS CReay-
foLLKE CUMBOSbI.

OMNACHO

@ Mprbop He JomKeH NCNONb30BaTLCS BONMM3W BOAbI UM B BOAE
(Hanpumep, B yMbIBaNbHOW pakoByHe, AyLle, BaHHe) — onac-
HOCTb yaapa Tokom!

NPEAYNPEXXAEHUE

Mpepynpexpaet 06 0NacHOCTY TPaBMUPOBaHWS UK ylepba
A5 3A0POBbA.

npnbopa/npUHaaIeXXHOCTEN.

YkasaHve
BaxxHas nHhopmaums.

é BHUMAHUE
Ob6palyaeT BHUMaHWE Ha BO3MOXHOCTb MOBPEXAEHNS
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MPOYTUTE UHCTPYKLYAO

MoCTOSIHHbIN TOK.
Mpunbop npeaHa3HaveH TOMbKO ANs CETW NOCTOSIHHOrO ToKa

YTunusauyms npubopa B COOTBETCTBUM C ONPEKTUBOWA
EC no oTxopam anekTpu4eckoro 1 aneKTpoHHOro o6opyno-
BaHus — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

MarotoBuTenb.

DEDL | B

anMeHﬂVITe TONbKO B 3aKPbITbIX MOMELLEHNAX.

C’z?)@ Ytunusauns YNakoBKN B COOTBETCTBUX C npeanmcaHnamm

AP Mo oXpaHe OKpYyXXaroLLeii cpefpl.

370 n3genve COOTBETCTBYET TPEGOBAHNSIM AEVICTBYOLLX
€BPOMNEVICKNX U HaLWOHabHbIX AUPEKTYB.

[H[ MpopyKums npoLuna noaBePXKAeHE COOTBETCTBUSA TpeboBa-
HUSIM TexHUYecKux pernamentos EASC.

3. O3HakomuTenbHas nHchopmauus

Ouuctutenb nop FC 40 npepHasHadveH onst rnyboKol O4YMCTKU Mop
BaKyyMHbIM MeTOAOM. Kpyrnble Hacagkn AeNCTBEHHO MOMOratoT yaanuTb
Yrpu, YepHbIe TOYKM N OTMEPLUME YaCTUYKN KOXW. B KOMNAeKT noctasku
OYUCTUTENS MOP TaKXe BXOAUT OBasnbHas Hacagka, Kotopas yny4waet
3MaCTUYHOCTb 1 KPOBOCHABXEHVE KOXN finLa.

OuncTutenb Nop ocHaLLeH XxopoLuo 0603puMbiM XKK-gucnneem ans nHau-
KaLumn COCTOSIHUS aKKyMynsiTopa 1 YPOBHS MHTEHCUBHOCTU. QunCTUTENb NMOP
C MATBI0 YPOBHAMU UHTEHCYBHOCTI MO3BOSET BbINOMHATL YACTKY U YXOZ,
3a InLom ¢ yyeTom Bawumx notpebHocTen.
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4. Ucnonb3oBaHWe Mo Ha3HAYEHUI0

Vicnonbayiite npnbop TonbKo AN 06paboTKy nnua B3pOCNoro Yenoseka
(3a mcknro4EHEM NOABIPKHON 06nacTy rmas 1 ry6). He ucnonbayiite npuéop
Ha >KMBOTHbIX!

Mpubop npepgHasHayeH WCKIYUTENBHO AN YaCTHOrO MOMb30BaHNS,
3anpeLlaeTca ero MCrnoib30BaHNe B MEAULUVHCKNAX 1 KOMMepPYeCcKunx
uensix. icnonb3yinte npnbop TONLKO B LENsX, ANs KOTOPbIX OH Obln paspa-
60TaH, 11 TONIbKO TakyM CMoco60M, KOTOPbIN ONUCaH B fAHHON NHCTPYKLIM
no npuMeHeHuto. J1ioboe NpYMEHeHNe He MO Ha3HAYEHUIO MOXET ObITb
onacHbIM! VI3rotoBuTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTY 3a yLLepd, BbI3BaHHbIN
HeKBanMULMPOBaHHbLIM MW HEHAANEXALLMM UCNONb30BaHMEM Mpubopa.
He nonbayiitech Npn6OpOM B Cryyasix, KOrga OfHO AW HECKOMBKO NpuBe-
LEHHbIX HVDKe NpepynpeauTenbHbiX yKasaHnin oTHocaTes K Bam. Ecnu
Bbl He yBEpeHbI B MpaBunbHOCTY BbiGopa Nprbopa, NPOKOHCYNLTUPYATECH
C Bpavom.

5. MpepocTepexxeHns n yKkasaHUs no TeXHUKe
6e30MacHoOCTH

/\ nPEpYnPEXAEHKE

e OnacHoCTb yayLUeHUs yNakoBOYHbIM MaTtepuanom! He gasaite ynako-
BOYHbIA MaTepuan AeTsMm.

e [lepeq NCNoONb30BaHNEM MPOBEPLTE NPUOOP 1 ero NMPUHAASIEXHOCTN
Ha OTCYTCTBVE BUANMbIX MOBPEXAEHWIA. [py BOHUKHOBEHW COMHEHMI
He 1cnonb3yiiTe NPUGoP N 06PATUTECH K MPOAABLY WM B CEPBUCHYHO
cny0y No ykasaHHOMy afipecy.

/\ nPERYNPEXAEHKE

HE vcnonb3yinte npubop:
® Ha NMOTPECKABLLENCH KOXE;
® Ha OTKPbITbIX PaHax;
e B 06nacTy mas u pra;
® Ha MHbIX y4YacTkax Tena, KpoMe nuua (3a UCKnYeHneM obnacTty rnas
 pTa);
® BO BpeMsi 6EPEMEHHOCTY;
® rocne NNacTU4ECKUX onepaunii Ha nuue;
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* ecnu Bbl cTpagaeTe kaknM-nm6o cepaeyHbiM 3a6onesaHnem;

® MPU HanMyMM KOXHbIX 3a6oneBaHnii (Hanpymep, repreca, COCYANCTbLIX
3a6oneBaHunin Uni paspacTaHuin Koxm);

® B Cllyyae paka Koxu;

® NPy HAINYNK Pa3EPaKEHNIA HA KOXE;

® HemocpPenCTBEHHO NOC/E MPUHSATUS CONTHEYHO BaHHbI UMK MPY COMHEYHBIX
oxorax;

® B Mepuog npremMa MeauKamMeHTOB, CoLepXaLlnx CTepouabl;

* B Mepuog Nprema npenaparos, PasXXKxatoLLmx KpoBb;

® Mpy Hanr4um y Bac oaHOro 13 cneaytoLLyx 3a60eBaHuii: MHOXXECTBEHHbII
CKNepos, anabeT uny ayTonMMYyHHbIE 3a60NeBaHus.

A BHUMAHUE

PeMOHT a7eKTPonprGOPOB [OMKEH BhINOMHATLCS TOMBKO CrieLmanicTamm.
HekBanuduumpoBaHHOe BbINONHEHIE PEMOHTA BfIeYET 3a COGO0N 3HaYW-
TenbHyto ONacHOCTb A1 nonb3oBatens. B cnyydae HemcnpaBHOCTU MK
NoBpeXAeHUst Npubopa o6paTnTech 3a KBaNMMULMPOBAHHOK NMOMOLLbIO
B CMeLmani3anpoBaHHyo MacTepCKyHo.

/\ nPepynPEXAEHME

e Y6eanTech B ToM, 4To USB-Kabenb onsa 3apsigky 1 CETeBON aganTep
He KOHTaKTUPYIOT C BOAON, MapoM Wi APYrMMN XXNAKOCTSAMM.

e [lcnonbayiiTe NprGop TOMbKO B CYXMX MOMELLEHUAX (HanpyMep, HUKoraa
He CMNONb3YITe ero B BAHHOW WK CayHe).

e BeperuTe Npr6op OT YAAPOB 1 NafeHi.

e [puKacanTech K Nprbopy TOMbKO CyXUMU pyKamu.

OO6palleHne ¢ akKymynsiTopamm

e [py nonaganum XXMAKOCTY U3 aKKyMynsTopa Ha KOXy 1nu B rnasa Heob-
XOAMMO MPOMbITb COOTBETCTBYIOLLMIA YHACTOK GOMbLUMM KOANYECTBOM
BOfbl 1 06PATUTLCS K BPauy.

e OnacHocTb npornarbiBaHns! ManeHskme et MOryT NPOrMOTUTL akKyMy-
NIATOPbI U NOAaBUTLCS UMI. [TO3TOMY aKKyMynATOPbl HEOOXOAMMO XPaHUTb
B HEOCTYMHOM Ans feTeii MecTel

e 3awmuanTe akKyMynsaTopbl OT YPe3MEPHOro BO3AENCTBMSA Tenna.

e OnacHocTb B3pbiBa! He 6pocaiite akkyMynsTopbl B OMOHb.

e He pasbupaiite, He OTKpbIBalTe 1 He pa3bmBanTe akKyMynsTopbl.
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e [icnonb3yinTe TONbKO Te 3apsifHble YCTPOWCTBA, KOTOPblE yKa3aHbl
B MHCTPYKLWN NO MPUMEHEHIIO.

* [lepep 1CMonb30BaHNEM aKKyMyNSATOPb! HEOOXOAMMO NPaBMIbHO 3apSaNTb.
[Ina npaBunbHON 3apsiaki HEOOXOAMMO BCeraa CobMoaaTh ykasaHus naro-
TOBUTENA U yKa3aHisi, NPUBEAEHHbIE B JAHHOW MHCTPYKLMI MO MPUMEHEHNIO.

e [Tepen NepBbIM NCMOML30BaHNEM MOHOCTLIO 3apPAANTE akKyMynsTop.

® YT06bI MaKCVMabHO NPOAUTL CPOK CNYXXObl aKKyMynsaTopa, 3apsikainTe
€r0 MOJHOCTBIO He peXe [ABYX pa3 B rog,.

6. OnucaxHue npuéopa
6.1 Mpu6op

E S 1 1. Hacapka

k ! 2 2. BcacbiBalowmii HAKOHEYHUK C KPbILLKOM
T ans cunbtpa

3. UHguKaums MHTEHCUBHOCTU U COCTOSIHUS
aKKymynsitopa

Ef.ﬂ'%i 3 4. KHonka -/+
[1nsi HAaCTPOIIK MHTEHCUBHOCTH
(20 %, 40 %, 60 %, 80 % wnu 99 %)

5 5. KHonka BKJ1./BbIKJ.

6. Pazbem Micro-USB
[Inst 3apsimKn akkyMynsitopa ¢ MoMOLLbHO
kabens Micro-USB

—6

6.2 Hacapkun

Kpyrnas Hacapka (6onbLuasi)

MpepHasHaveHa Ans YACTKM NOP Ha KPYMHBIX y4acTKax
KOXU. E€ MOXXHO NpUMEHsITL Ha BCEX y4acTkax nuua,
KpOMe KOXU BOKPYT Mas.
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Kpyrnas Hacapka (ManeHbkasi)

MpegHasHaveHa 4n1st YACTKM MOp Ha TPYOHO[OCTYMHbIX
yyacTkax (Hanpumep, Koxe Hoca). Ee MOXXHO NpuMeHsTb
Ha BCEX y4acTKax nmua, KpoMe KOXun BOKpYr rnas.

OBanbHas Hacagka

VHTEHCMBHOCTM 1.

Cnoco6CTBYET yNy4LIEHNIO 3MacTUYHOCTU 1 KPOBOCHA6-
>KeHust koxkun nuua. OcobeHHO NpefHa3HayYeHa ans YACTKN
nop Ha KpblbSX HOCA W Ha KoXKe BOKpYr rmas 1 ry6. Mel pe-
KOMEHZyeM 1CMOoNb30BaTb OBaNbHYKO HACaAKy C PEXXMMOM

7. MoprotoBka K pa6ote

1.BpaliatesbHbiM ABUKEHNEM OTKpPYTUTE
HacagKy Ha NpuGope 1 CHUMUTE KPbILLKY
Ha BCaCbIBAIOLLEM HAKOHEYHUKE.

2.HapeHbTe hunbTp Ha BCAChIBAIOLLYMIA HAKO-
HEYHWK 1 HaKpoiiTe ero KpsbiLukoi. Obpatute
BHVMaHME Ha TO, 4TO (UNLTP [OSKEH OCTa-
BaTbCs CyXUM.

3. YcTaHOBUTE HY)XXHYIO HacafKy Ha BcacbiBa-
FOLLMIA HAKOHEYHVIK.

4,49706bl BKNIOYUTL MNpubOp, Haxmute
Ha kHonky BKJ1./BbIKJ1. 3aroputcs nHam-
Kauus NHTEHCUBHOCTU 1 COCTOSIHUS aKKYy-
mynsitopa.
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5.C nomoLLblo KHOMKN —/+ BblGepuTe HEOB-
XOAWMBIN YPOBEHb MHTEHCKBHOCTW. [pu
MepBOM MPUMEHEHI Mbl COBETYEM UCTIONb- U
30BaTh Camblil HU3KUI YPOBEHb MHTEHCKB-
HOCTW NSt NPUBbIKaHIS K Mpuéopy.

6.MpoBeauTe Hacagkomn no koxe nuua. ObpaTnTe BHUMaHNE Ha TO, YTO KaXAbIN
y4acToK KOXU nuua cnegyet obpabaTbiBaTb HAaCaAKon He bonee 0gHOro pasa.
Bonee nogpobHas uHpopmaums 06 06paboTKe KOXMN NprBeaeHa B pasgene
«8.4 O6nacty NpUMeHeHus».

@ YkasaHue

[aBneHne AOMKHO 6GbITb NPUATHLIM U HE JOMKHO NPUYUHATL 60NN,
Mocne npumeHeHUst Npuéopa MOXKET NOSIBUTLCS JIerkoe NoKpacHeHue.

N

7.0na 3aBepLUeHNs NPOLEAypbl HaXMUTE D)
kHonky BKJ1./BbIKJ1. Hpvkaumns nHTeHcvs- ¢ U
HOCTU 1 COCTOSIHWS aKKYMYNIiTOpa MOTYXHET.

8.Tocne KaXAoro UCMONb30BaHNs 3aMeHsiiiTe
uneTp. NS aTOro NOTSHUTE Hacagky
BpallaTeNbHbiM  ABUXKEHNEM HaBepx
U CHUMWUTE KPbIWKY. Yaanute Gunstp
C MOMOLLBIO MIHLETA.

& |
@

8. NMpumeHeHne

8.1 MpoBepeHne TecTa Ha KOXe

3a 24 yaca po ucnonb3oBaHus Npubopa NpoBeauTe TECT Ha Koxe. Boeinon-
HsIiTe NPOBEpPKY Ha HEOOMBLLMX 1 HE3AMETHBIX Y4aCTKax KOXI Ha Lee npu
MUHMaNbHOM YPOBHE WHTEHCUBHOCTW. Ecnn nocne 24 4acos Ha y4acTke,
rae NPoBOAUNCS TECT, BO3HUKN NOKPaCHeHWe nnn 6osb, He NCMonb3yiiTe
npuoéop.
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/I\ BHUMAHKE

Bo nsbexxaHne KpoBOMNOATEKOB HNKOMAA HE 1CMOoNb3YiTe NPMOOP B TeYeHne
[,0Nroro BPEMEHU Ha OJHOM U TOM XKe Y4acTKe KOXU.

8.2 3apsapka akkymynsaTtopa

Mepen nepBbIM NPUMEHEHNEM NPUOOP HEOOXOAMMO 3apshKaTb HE MeHee

5 yacos. [1ns 3TOr0 BbINOAHUTE CREQYOLLME OENCTBUS.

e CoegnHute USB-Kabenb ans 3apsifaku C COOTBETCTBYHOLLMM CETEBbIM
apanTepom (Bbixoa: 5 B; 0,5 A) n npubopom. BetaBsTe ceTeBoll agantep
B PO3eTKy. Takxxe npnubop MOXXHO 3apsKaTb C MOMOLLbIO 3apSAHOIO
Kabens yepes pazbem USB oT KomnbroTepa/HoyToOyKa.

Bo Bpems 3apsgkun Ha gucnnee otobpaxaeTtcs aKTyanbHOE€ COCTOAHNE

akkymynsTopa. Mo 3aBepLueH 3apsaKA Ha AUCTiee NOSIBUTCS CYMBON
. MonHoi 3apsaKy akkyMynsTopa XxBaTaeT npuMepHo Ha 90 MUHYT paboTbl
(Mpn camoii BbICOKOI CTEMEHN UHTEHCUMBHOCTY). Ecnn Ha pucnnee muraet

NHOMKATOP COCTOSAHNSA F aKKyMynsTopa, HeOOXOAMMO CHOBa 3apsANTb
npréop.

8.3 BaxxHo nepep ncnonb3oBaHnem

@ YkasaHue

MNepen Ha4anom ncnonb3oBaHNsa Npubopa no yxogy 3a KOXeN nuua y6ep,|/|-
TeCb B TOM, YTO KOXKa Ninua 4Ynctas 1 cyxas, a Takxe 4To Ha Hell HeT ocTaTkoB
nyapbl, Kpema nnu Makusxa.

NPEAYNPEXAEHUE

e He ncnonb3ayinTe Nprbop Mo yxofdy 3a KOXel fnua Yalle Yem OfMH pas
B Hepento.

e Cpasy nocne 06paboTKy Ha KOXe N LA MOXET NOSBUTLCS NIETKOe NoKpac-
HeHne. 3TO eCTeCTBEHHOE SBMEHNE — MOKPACHEHWE NCHE3HET Yepe3
30 MUHYT.

e B TeyeHvie ogHOro AHs [0 M NOCIe NCNoNb30BaHWs yCTporicTea n3beraiTe
BWLOB AeATENbHOCTY, NPY KOTOPbIX HAbMoAAeTCs YCUNEHHOe NOTOOTAE-
NeHue, a TakKe NoceLLleHns cayHbl, CONApKs 1 NPebblBaHNS HA COMHLIE.

e [locne UCNONb30BaHNS: O4NCTUTE NNLO BORON 1 3aLLMLLaiNTe OT COMHLA.
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@ YkasaHue

Mpu He4yBCTBUTENBHO MPOGEMHOI KOXeE NPrGop Mo yXomy 3a Koxel nuua
TaKXXe MOXHO VCroNb30BaTh ABa pasa B Hefento (nepepbis Mexay npoLe-

aypamMin 0oJKeH COCTaBNATb HE MeHee 48 l-IaCOB).

8.4 O6nacTu npumeHeHUs

@ Yka3zaHue

O6paTtuTe BHUMaHNE Ha TO, YTO BO BPeMS1 06paboTKM KOXKU NpMGopom
KOXa [O0JDKHA 6biTb HAaTAHYTOW. JTOMO0 MOXHO [O6GUTLCS, MOTAHYB

CBOOOAHON PYKOI KOXY BHI3 U B CTOPOHY.

Hukorpa He ucnonb3yiite nPU60Op B TEYEHME AONTOro BPEMEHN Ha OQHOM

N TOM Xe y4acCTKe KOXMW.
Jlo6
MepnneHHO 1 paBHOMePHO NepemeLlanTe npuéop
OT cepeAmHbl nba K ero kpasam. O6paTtute BHUMaHWe,
YTO KaXblil yHaCTOK KOXM crefyeT o6pabatbiBaTb
TOMbKO OAMH Pas.
Bucku
MpoBegnTe NPUGOPOM B HaNpaBneHUN K JIMHAM
pocTa Bonoc. [ToBTOpuTE NpoLEenypy Ha NeBoin
1 npasoii ctopoHe nuua. Cnegute, 4T06bI NPUGOP
He NpubavXxancs K rmasam énmke Yem Ha 1 cm.
Hoc

MpoBenuTe NPUGOPOM MO LEHTPY CMNHKK HOca
cBepxy BHU3. MoBTOpWTE MpoLemypy Ha NeBoi
11 NPaBOii CTOPOHE NnLa.

Lllekun

MpoBeauTe NPMGOPOM MO LLEKaM B HanpaeneHnn
HapyXy.
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O6nacTb BOKpYr pTa

MpoBegnTe npubOpPOM BOONb BEpxHei rybbl

B/IEBO V1 BNPaBo OT LieHTpa. [poseauTe Nnpuéopom —
Mo y4acTKy Mof HUXHeR ry6oin cnpasa v cnesa '\@/‘
Mo HanpaeneHno BBepX. He npukacaiiTeck kK camum

ry6am!

9. Ounctka n yxon

e He norpyxarite npubop B BOZY Unu gpyrue xugkoctu!

e [leanHdnumpyinTe HAaCafKM MOCe KXKAOro UCMONb30BaHNS C MOMOLLbO
00bIYHOrO AE3NHMULMPYIOLLEro CPEACTBA.

e [ocne KaX[oro NCronb30BaHNs 3amMeHsnTe hunsTp.

e Ouuwante NpmMbop OT BO3MOXHbIX 3arpS3HEHUIN CyXOn candeTKoil.
He ncnonb3ayinte abpasmBHble YUCTALLME CPEOCTBA.

e [pu6op cnemyeT NPEQOXPaHATb OT YAAPOB, BNXKHOCTH, MblK, XVMUKATOB,
CUNbHbIX KonebaHnin TeMneparypbl 1 He NOMeLLAaTh ero BONN3N CTOYHNKOB
Tenna (neyei, paauaTopoB OTOMEHNS).

10. 3anacHble YacTu u getanu, NogBepPXXeHHble
GbICTPOMY U3HOCY

3anacHble 4acTu 1 JeTanu, NoaBEPXEHHbIE ObICTPOMY N3HOCY, MOXHO

NPMOBPECTN B COOTBETCTBYIOLLUX CEPBUCHBIX LIEHTPax (COrnacHo Crmcky

CEPBVICHBIX LEEHTPOB).

YKaxuTe COOTBETCTBYIOLLWIA HOMEP A5 3aKasa.

ApPTUKYNbHbI HOMEpP

VNI HOMED ANs 3aKasa

10 3anacHbIx GunsTPOB 164083

2 yNNOTHUTENBHbIX KOMbLA 164084

Kpyrnas Hacapka (6onbluas) 164080

Kpyrnast Hacapgka (ManeHbkasi) | 164081

3anacHas getanb

OBarnbHasi Hacaaka 164082
USB-kabenb onsa 3apsgku 164079
Kpbilwka punstpa 164085
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11. Yrunusauumsa

B vHTepecax 3awwmThbl OKpyXXatoLLel Cpeabl MO OKOHYaHWM CPOKa CyXObl
cnepyeT yTuananposaTtb NPMGop OTAENbHO OT BbITOBOrO Mycopa.

YTunusauusa fomxHa npousBOAUTLCA Yepe3 COOTBETCTBYIOLLME ﬂ
nyHKTbI cbopa B Baluen ctpaHe. —
Mpnbop cnepyeT yTunnanpoaTk cornacHo ampekTuse EC no otxogam

3MIEKTPUYECKOTO 11 3NeKTPOHHOro obopynosaHua — WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment). Mpu nosieneHnu Bonpocos obpaLiantech
B MECTHYIO KOMMYyHambHYI0 CNy>K0y, OTBETCTBEHHYIO 3a yTUIN3ALMIO OTXOL0B.

12. TexHn4yeckne gaHHble

OnekTponuTaHne 5B=—==05A

Paamepel Mpun6n. 172 x 46 x 42 mm.
AKKYMynSTOp

EmKocTb 900 MAY

HomuHanbHoe HanpskeHne 3,7B

Tun NNTUEBO-VNOHHbIN

Bec ~150r

13. MapaHTus/cepBnMcHoe 06CnyXuBaHue
Bonee nogpobHas nHhopmaums nNo rapaHTum/cCepBicy HaxoouTcs B
FapaHTVII7IHOM/CepBI/ICHOM TanoHe, KOTOprI7I BXOAUT B KOMIMJIEKT MOCTaBKW.

B03MOXXHbI OLLNOKM 1 N3MEHEHUS.
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POLSKI

|I I| Nalezy doktadnie przeczytaé niniejsza instrukcje obstugi,

zachowac ja i przechowywaé w miejscu dostepnym dla
~ innych uzytkownikow oraz przestrzegaé podanych w niej
wskazowek.

/\ OSTRZEZENIE

e Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku domowego/
prywatnego, a nie do celéw komercyjnych.

¢ Urzadzenie przeznaczone jest dla oséb, ktére ukon-
czyty 18 rok zycial

¢ Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez osoby z ogra-
niczong sprawnoscig fizyczng, ruchowa i umystowa lub
brakiem doswiadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znaj-
duja sie one pod nadzorem lub otrzymaty instrukcje
dotyczace bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i sg
Swiadome zagrozen wynikajacych z jego uzytkowania.

¢ Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem.

¢ Czyszczenie i konserwacja urzgdzenia nie moga by¢
przeprowadzane przez dzieci, chyba ze znajduja sie
one pod opiekg osoby dorostej.

e Jesli kabel zasilajacy urzadzenia ulegnie uszkodzeniu,
nalezy go zutylizowac. Jesli nie ma mozliwosci wyjecia
kabla, nalezy zutylizowac urzadzenie.

¢ W Zadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwie-
ra¢ ani naprawia¢ urzadzenia, gdyz moze to zaktdcic
jego prawidtowe dziatanie. Nieprzestrzeganie po-
wyzszych zasad powoduje utrate gwaranciji.
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Szanowni Paristwo!

Cieszymy sig, ze zdecydowali si¢ Panstwo na zakup naszego produktu. Nasza
marka jest znana z wysokiej jakosci produktéw, poddawanych surowej kontroli

i przeznaczonych do ogrzewania, tagodnej terapii, pomiaru ci$nienia i badania krwi,
pomiaru masy ciata, masazu i uzdatniania powietrza.

Z powazaniem
Zespot Beurer

Spis tresci

1. Zawarto$¢ opakowania ............... 97
2. Objasnienie symboli..........ccceeuee. 98
3. Informacje ogolne..........ccceevreeuennne 99
4. Uzytkowanie zgodne z

przeznaczeniem..........coueeeeveeeunnn 99
5. Ostrzezenia i wskazowki

dotyczace bezpieczenstwa........ 100
6. Opis urzadzenia........c.cccovvevrenne 102

6.1 Urzadzenie ..

6.2 NaSAAKi vvrrovorseersrrerresens 102
7. Uruchomienie .......ccccceveeeeeennnne. 103
8. Zastosowanie ..........cceevvueveeeenenns 104

1. Zawartos¢ opakowania

11.
12.
13.

8.1 Przeprowadzanie testu na
SKOIZE .

8.2 kadowanie baterii 104

8.3 Uwaga przed zastosowaniem

Urzadzenia........ccoceeeveeeiennns 105

8.4 Obszary zastosowania....... 105

. Czyszczenie i konserwacja....... 106
. Czesci zamienne i czesci

ulegajace ZUzZyCiu ........ccceeveeee. 107

Utylizacja.......cceeeevercecereicenenns 107

Dane techniczne........c.cccccuueeee 108

Gwarancja/Serwis .....o..eeevrerens 108

Zestaw nalezy sprawdzi¢ pod katem zewnetrznych uszkodzen kartonowego
opakowania oraz kompletnosci zawartosci. Przed uzyciem nalezy upewni¢
sie, ze urzgdzenie i akcesoria nie wykazujg zadnych widocznych uszkodzer
i ze wszystkie elementy opakowania zostaty usuniete. W razie watpliwosci
nalezy zaprzesta¢ uzywania urzadzenia i zwrocic sie do dystrybutora lub pod

podany adres dziatu obstugi klienta.

1 x urzadzenie FC 40
1 x okragta nasadka (duza)
1 x okragta nasadka (mata)
1 x owalna nasadka

10 x filtr wymienny
2 x uszczelka

97

Al

D s
[-\\ beurer  rcw) /
7\ g x

&(‘—\:

i «



1 x ostona filtra
1 x kabel tadowania USB
1 x niniejsza instrukcja obstugi

2. Objasnienie symboli
W niniejszej instrukcji i na urzagdzeniu zastosowano nastepujace symbole:

NIEBEZPIECZENSTWO

Nie uzywac urzadzenia w poblizu wody lub w wodzie
(np. umywalka, prysznic, wanna) — ryzyko porazenia
pradem!

OSTRZEZENIE
Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem utraty zdrowia lub
odniesienia obrazen ciata

UWAGA
Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem uszkodzenia urza-
dzenia lub akcesoriow

Wskazéwka
Wazne informacje

Nalezy przeczyta¢ instrukcje

Prad staty
Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do zasilania pradem
statym.

Be >l > @

Utylizacja zgodnie z dyrektywga WE o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych - WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment)

Producent

Uzywac tylko w zamknietych pomieszczeniach

R

0

2ln
el

Opakowanie zutylizowa¢ w sposéb przyjazny dla Srodowiska
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c € Niniejszy produkt spetnia wymagania obowigzujgcych
dyrektyw europejskich i krajowych.

[H[ Produkty spetniaja wymogi przepiséw technicznych obowig-
zujacych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

3. Informacje ogdlne

Oczyszczacz do pordéw FC 40 umozliwia gtebokie czyszczenie poréw dzigki
najnowoczesniejszej technologii prézniowej. Okragte nasadki skutecznie
usuwaja zmiany tradzikowe, zaskérniki i ztuszczony naskérek. Oczyszczacz
do poréw posiada réwniez owalng nasadke, ktorej zastosowanie wptywa na
poprawe elastycznosci skéry i krazenia krwi w obrebie twarzy.
Oczyszczacz do poréw jest wyposazony w czytelny wyswietlacz LCD wska-
zujacy poziom natadowania baterii i poziom intensywnosci zabiegu. £acznie
5 poziomdw intensywnosci dziatania oczyszczacza do pordw umozliwia
dostosowanie sposobu oczyszczania i pielegnacji skéry do indywidualnych
potrzeb uzytkownika.

4. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze by¢ stosowane wytgcznie na twarzy cztowieka (poza
obszarem powieki ruchomej i ust) przez osobe dorosta. Nie wolno stosowaé
urzgdzenia u zwierzat!

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego, nie moze
stuzy¢ do celdow medycznych ani komercyjnych. Urzadzenie moze by¢
uzywane wytacznie do celu, w jakim zostato zaprojektowane i w sposob
okreslony w niniejszej instrukcji obstugi. Uzycie niezgodne z przeznacze-
niem moze by¢ niebezpieczne! Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody wynikajace z niewtasciwego uzytkowania urzadzenia. Urzadzenia nie
nalezy uzywac¢ w przypadku wystgpienia jednego (lub wigcej) z ponizszych
przeciwwskazan. W razie watpliwosci dotyczacych korzystania z urzadzenia
nalezy skonsultowac sie z lekarzem.
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5. Ostrzezenia i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE

e Zagrozenie uduszeniem materiatem opakowania! Opakowanie nalezy
trzymac z dala od dzieci.

¢ Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ urzadzenie i akcesoria pod katem widocz-
nych uszkodzen. W razie watpliwosci nalezy zaprzesta¢ uzywania urza-
dzenia i zwrdci¢ sie do dystrybutora lub napisa¢ na podany adres dziatu
obstugi klienta.

A OSTRZEZENIE

Urzadzenia NIE nalezy stosowac:

e na popekanej skorze;

e na otwartych ranach;

e w okolicach oczu i ust;

® na ciele poza twarzg (za wyjatkiem okolic oczu i ust);

e podczas cigzy;

® po operacji plastycznej na twarzy;

e w przypadku choréb serca;

e w przypadku choréb skory (np. opryszczki, choroby naczyniowej lub
narosli);

e w przypadku raka skory;

e w przypadku podraznienia skory;

e bezposrednio po opalaniu lub w przypadku oparzenia stonecznego;

e w przypadku stosowania lekdw zawierajgcych sterydy;

e w przypadku przyjmowania lekdéw przeciwzakrzepowych;

e w przypadku nastepujacych choréb: stwardnienia rozsianego, cukrzycy
lub choréb autoimmunologicznych.

A UWAGA

Naprawy urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez
fachowcoéw. Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa moze spowodowaé
powazne zagrozenia dla uzytkownika. W przypadku usterki lub uszkodzenia
urzadzenia jego naprawe nalezy zleci¢ specjalistycznemu zaktadowi.
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A OSTRZEZENIE

¢ Nalezy upewni¢ sig, ze kabel do tadowania USB oraz zasilacz nie maja
kontaktu z woda, para ani innymi cieczami.

¢ Urzadzenia nalezy uzywac tylko w suchych pomieszczeniach (np. nigdy
W wannie, w saunie).

¢ Nie nalezy naraza¢ urzgdzenia na uderzenia mechaniczne ani upadki.

¢ Urzadzenie nalezy obstugiwac tylko suchymi rekami.

Wskazéwki dotyczace postepowania z bateriami

e Jesli dojdzie do kontaktu elektrolitu z baterii ze skdrg lub z oczami, nalezy
przemy¢ podraznione miejsce woda i skontaktowac siez lekarzem.

¢ Niebezpieczenstwo potknigcia! Mate dzieci moga potknaé baterie i udusic¢
sie nimi. Dlatego nalezy je przechowywa¢ w miejscach niedostepnych
dla dzieci!

e Baterie nalezy chroni¢ przed dziataniem zbyt wysokiej temperatury.

e Niebezpieczenstwo wybuchu! Nie wrzucac baterii do ognia.

e Baterii nie wolno rozmontowywaé, otwiera¢ ani rozdrabniac.

¢ Nalezy uzywac wytgcznie tadowarek wymienionych w instrukcji obstugi.

e Przed uzyciem baterie nalezy odpowiednio natadowac. Nalezy zawsze
przestrzegac zalecen producenta i danych zawartych w niniejszej instrukcji
obstugi dotyczacych prawidtowego tadowania.

® Przed pierwszym uzyciem nalezy catkowicie natadowac¢ baterie.

e Aby zapewni¢ mozliwie diugi czas eksploatacji baterii, nalezy catkowicie
ja natadowac co najmniej 2 razy w roku.
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6. Opis urzadzenia

6.1 Urzadzenie

\

1. Nasadka
2. Glowica ssaca z ostona filtra

3. Wskaznik intensywnosci i poziomu nata-
dowania baterii

4. Przycisk -/+

3 Do ustawiania poziomu intensywnosci

(20%, 40%, 60%, 80% lub 99%)
5. Przycisk WE./WYL.

6. Ztagcze micro-USB
Do fadowania baterii za pomoca kabla
do tadowania micro-USB

—6

6.2 Nasadki

Okragta nasadka (duza)

Odpowiednia do czyszczenia poréw na duzej powierzchni.
Moze by¢ stosowana w dowolnym miejscu na twarzy,

z wyjatkiem skory wokét oczu.

{

Okragta nasadka (mata)

Odpowiednia do czyszczenia poréw w trudno dostepnych
miejscach (np. na nosie). Moze by¢ stosowana w dowolnym
miejscu na twarzy, takze na wrazliwej skorze wokot oczu.

Owalna nasadka

Poprawia elastycznosc¢ skory i krazenie krwi w obrebie
twarzy. Szczegdlnie odpowiednia do okolic skrzydetek nosa
oraz oczu i ust. Zalecamy uzywanie owalnej nasadki na
poziomie intensywnosci 1.
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7. Uruchomienie

1. Ruchem obrotowym zdejmij nasadke z urza-
dzenia, a nastgpnie ostong z gtowicy ssacej.

2.Umies¢ filtr na gtowicy ssacej i ponownie
zamknij ja ostona. Przedtem upewnij sig, ze
filtr jest suchy.

3. Umies¢ na glowicy ssacej wybrang nasadke.

4.Aby witaczy¢ urzadzenie nacisnij przy-
cisk WE./WYL. Wskazanie intensywnoscii
poziomu natadowania baterii zaswieci sie.

5.Za pomoca przyciskow -/+ wybierz zadany
poziom intensywnosci. Podczas pierwszych
kilku zastosowan zalecamy wykonywanie
zabiegu na niskim poziomie intensywnosci,
aby powoli przyzwyczai¢ sie do urzadzenia.

g0

6. Przesuwaj nasadke po skorze twarzy. Uwazaj, aby nie przesuwac¢ urzadzenia
czesciej niz jeden raz po danej partii skory twarzy. Wiecej szczegdtow na temat

zabiegéw mozna znalez¢ w rozdziale ,,8.4 Obszary zastosowania”.

@ Wskazowka

Zabieg powinien by¢ odczuwany jako przyjemny i nie powinien powo-
dowaé bolu. Po zastosowaniu powinno by¢ widoczne lekkie zaczer-

wienienie.
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7.Aby zakonczy¢ uzytkowanie urzadzenia,

nacisnij przycisk Wk./WYL. Wskazanie U
intensywnoscii poziomu natadowania baterii
zgasnie.

8.Po kazdym uzyciu nalezy wymienic filtr.
W tym celu ruchem obrotowym odkre¢
nasadke, unies ja i zdejmij ostong. Wyciagnij
filtr za pomoca pesety.

8. Zastosowanie

8.1 Przeprowadzanie testu na skorze

Na 24 godziny przed zastosowaniem przeprowadzi¢ test na skdrze. W tym
celu nalezy przetestowac urzadzenie przy najnizszym stopniu intensywnosci
na matych, niewidocznych miejscach na szyi. Jesli po uptywie 24 godzin
testowane miejsce zaczerwieni sie lub pojawi sie bdl, nie nalezy uzywac
urzadzenia.

/N uwaca

Nigdy nie uzywaj urzadzenia w tym samym miejscu przez dtugi czas, aby

uniknac¢ siniakow.

8.2 kadowanie baterii

Przed pierwszym uzyciem urzadzenia trzeba fadowac je przez co najmniej

5 godzin. Aby to zrobic¢, nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

e Podtaczy¢ kabel tadujgcy USB do odpowiedniego zasilacza sieciowego
(wyjscie: 5V; 0,5A) i do urzadzenia. Nastepnie podtaczy¢ zasilacz sieciowy
do odpowiedniego gniazdka. Alternatywnie urzadzenie mozna tadowac
rowniez poprzez podtagczenie kabla tadowania do gniazda USB kompu-
tera/laptopa.

Podczas tadowania wskaznik poziomu natadowania baterii na wyswie-
tlaczu pokazuje biezacy poziom natadowania baterii. Po petnym natado-
waniu urzadzenia na ekranie pojawi sie . W petni natadowane urzadzenie
moze pracowac (na najwyzszym poziomie intensywnosci) przez ok. 90 minut.

104



Gdy na wyswietlaczu poziomu natadowania baterii zaczyna migac¢ [ nalezy
natadowac urzadzenie.

8.3 Uwaga przed zastosowaniem urzadzenia
Wskazéwka

Przed zastosowaniem urzadzenia zwréci¢ uwage, aby skora twarzy byta
czysta i sucha, bez pozostatosci pudru, kremu czy makijazu.

OSTRZEZENIE

e Z urzadzenia nie nalezy korzysta¢ czesciej niz raz w tygodniu.

e Bezposrednio po zabiegu partie skory poddawane zabiegowi moga by¢
delikatnie zaczerwienione. Jest to zjawisko naturalne, a zaczerwienienie
znika samoczynnie najpdzniej po 30 minutach.

e Dzien przed i dzien po zabiegu nalezy unika¢ czynnosci sprzyjajacych
poceniu sie, sauny, solarium oraz stonca.

e Po zastosowaniu urzadzenia: oczysci¢ twarz woda i chroni¢ jg przed
stoncem.

@ Wskazowka

W przypadku problematycznej niewrazliwej cery urzadzenie mozna stosowac
rowniez 2 razy w tygodniu (z min. odstepem pomiedzy zabiegami wyno-
szacym 48 godzin).

8.4 Obszary zastosowania

@ Wskazowka

Nalezy zwrdcié uwage, aby skéra na obszarze twarzy poddawanym
zabiegowi podczas przesuwania urzadzenia byta napieta. Skére mozna
napia¢, przesuwajac jg w dét lub w bok wolna reka.

Nigdy nie uzywaj urzadzenia w tym samym miejscu przez diugi czas.
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Czoto:

Przesuwaj urzadzenie wolno i réwnomiernie od
$rodka czota na zewnatrz. Pamietaj, aby nie wyko-
nywaé zabiegu wielokrotnie w tym samym miejscu.

Skronie:

Przesuwaj urzadzenie na zewnatrz w kierunku
nasady wiosow. Powtérz ten ruch z lewej i prawej
strony nosa. Zwrd¢ uwage, aby urzadzenie znajdo-
wato si¢ min. 1cm od oczu.

Nos:

Przesuwaj urzadzenie od srodkowej czesci gornej
nasady nosa do dotu. Powtdrz ten ruch z lewej
i prawej strony nosa.

Policzki:
Przesuwaj urzadzenie na zewnatrz po policzkach.

Wokoét ust:

Przesuwaj urzadzenie nad wargag gérna od srodka
w prawo i w lewo. Przesuwaj urzadzenie od wargi
dolnej z lewej i w prawej strony do géry. Uwazaj, aby
nie dotykaé bezposrednio warg!

9. Czyszczenie i konserwacja
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¢ Urzadzenia nie wolno zanurza¢ w wodzie ani innych cieczach!
¢ Po kazdym uzyciu nalezy zdezynfekowac¢ nasadki za pomoca dostepnego

w handlu $rodka do dezynfekcji.
¢ Po kazdym uzyciu nalezy wymienic filtr.

e W przypadku zabrudzenia urzadzenie nalezy czysci¢ sucha Sciereczka.
Nie nalezy uzywac¢ srodkéw czyszczacych do szorowania.
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e Chroni¢ urzadzenie przed wstrzasami, wilgociag, kurzem, chemikaliami,
duzymi wahaniami temperatury i zbyt blisko znajdujacymi sie zrodtami
ciepta (np. piec, grzejnik).

10. Czesci zamienne i czesci ulegajace zuzyciu

Czesci zamienne i czesci ulegajace zuzyciu sg dostepne pod wskazanym
adresem serwisu (wg listy adresowej serwisow).

W zamdwieniu nalezy poda¢ odpowiedni numer katalogowy.

Czes¢ zamienna Nr artykutu lub nr katalogowy

10 filtrow wymiennych 164083

2 pierscienie uszczelniajgce | 164084

Okragta nasadka (duza) 164080

Okragta nasadka (mata) 164081

Owalna nasadka 164082
Kabel tadowania USB 164079
Ostona filtra 164085
11. Utylizacja

W zwigzku z wymogami w zakresie ochrony srodowiska nie nalezy wyrzucac
urzadzenia po zakonczeniu eksploatacji wraz z odpadami domowymi.
Utylizacje nalezy zleci¢ w odpowiednim punkcie zbidrki w danym ﬁ
kraju. —
Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dyrektywa WE o zuzytych
urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych - WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). W przypadku pytan nalezy zwrdcic¢ sie do stosowne;j
instytucji odpowiedzialnej za utylizacje.
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12. Dane techniczne

Zasilanie 5V=—==0,5A
Wymiary Ok. 172 x 46 x 42 mm
Bateria:

Pojemnosé 900 mAh

Napiecie znamionowe | 3,7V

Oznaczenie typu Litowo-jonowa

Masa ~150 g

13. Gwarancja/serwis

Firma Beurer GmbH, Séflinger StraBe 218, D-89077 Ulm (zwana dalej
~Beurer”) udziela gwarancji na ten produkt na nastepujacych warunkach i
W ponizej opisanym zakresie.

Ponizsze warunki gwarancji nie naruszaja ustawowych zobowiagzan
gwarancyjnych sprzedajgcego wynikajacych z umowy kupna zawar-
tej z kupujacym.

Gwarancja obowigzuje rowniez w sposo6b nienaruszajacy
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw dot. odpowiedzialnosci.

Firma Beurer gwarantuje bezawaryjne dziatanie oraz kompletnosc niniejs-
zego produktu.

Obowigzujgcy na catym $wiecie okres gwarancji obejmuje 3 lata/lat, liczac
od zakupu nowego, nieuzywanego produktu przez kupujacego.

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktow nabytych przez kupujacego
jako konsumenta wytacznie w celach prywatnych w ramach uzytku domo-
wego.

Obowigzuje prawo niemieckie o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Jesli w okresie obowiazywania gwarancji produkt zostanie uznany za
niekompletny lub wadliwy w dziataniu zgodnie z ponizszymi postanowieni-
ami, firma Beurer bezptatnie wymieni go lub naprawi zgodnie z niniejszymi
warunkami gwarancji.
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Jesli kupujacy chce zgtosié reklamacje gwarancyjna, najpierw
kontaktuje sie z lokalnym dealerem: patrz zatgczona lista ,,Service
International” z adresami serwisowymi.

Nastepnie kupujacy otrzymuje dalsze informacje dot. rozpatrywania
reklamaciji gwarancyjnej, np. gdzie wysta¢ produkt i jakie dokumenty sg
wymagane

Roszczenie z tytutu gwarancji bedzie rozpatrywane tylko wtedy, gdy
kupujacy moze przedtozyé

kopie faktury/paragon zakupu oraz
oryginalny produkt

firmie Beurer lub autoryzowanemu partnerowi firmy Beurer.

Niniejsza gwarancja wyraznie nie obejmuje:

Naprawy lub catkowita wymiana w zadnym wypadku nie przedtuzaja
okresu gwarancji.

zuzycia wynikajgcego z normalnego uzytkowania lub zuzywania sie
produktu;

dostarczanych z tym produktem akcesoridw, ktére zuzywaja sie lub
ulegaja zuzyciu podczas prawidtowego uzytkowania (np. baterii, aku-
mulatoréw, mankietdw, uszczelek, elektrod, zrédet Swiatta, naktadek i
akcesoridw inhalatora);

produktéw, ktére byty uzywane, czyszczone, przechowywane lub kons-
erwowane w niewtasciwy sposob i/lub niezgodnie z trescia instrukcji
obstugi, a takze produktow, ktdre zostaly otwarte, naprawione lub
zmodyfikowane przez kupujacego lub centrum serwisowe nieauto-
ryzowane przez firme Beurer;

uszkodzen powstatych podczas transportu migdzy producentem a
klientem lub miedzy centrum serwisowym a klientem;

produktdéw, ktdre zostaty zakupione jako artykuty grupy B (,,B-Ware”)
lub jako artykuty uzywane;

szkdd nastepczych, ktdre wynikaja z wady tego produk-

tu (w tym przypadku moga jednak istnie¢ roszczenia z tytutu
odpowiedzialno$ci za produkt lub wynikajace z innych bezwzglednie
obowigzujacych przepisdéw prawa dot. odpowiedzialnosci).

Zastrzega sie prawo do pomytek i zmian
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Beurer GmbH e Soflinger Str. 218 ¢ 89077 Ulm, Germany ¢ www.beurer.com
www.beurer.healthguide.com ¢ www.beurer-gesundheitsratgeber.com
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